
Prefeitura Municipal de Jacundá 
Poder Executivo 

CNPJ: 05.854.633/0001-80 

Ofício n° 372/2022-GP 

Jacundá—PA, em 09 de dezembro de 2022 

Ao Senhor, 
Izaac Scheidegger Emerique 
Diretor do Departamento de Contratos e licitação 
Jacundá — PA. 

Senhor Diretor, 

Cumprimentando—o cordialmente, venho através do presente, encaminhar em anexo o 
ofício n° 1776/2022/GAB/SMSJ, que solicita abertura de Processo Licitatório, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE O FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS, para atender os usuários do SUS deste 
município, conforme detalhamento e demais condições que integra o ofício acima descrito para 
todos os fins. 

Sendo assim, autorizamos a realização do referido processo licitatório para a efetivação da 
referida contratação e que sejam tomadas as providências necessárias, conforme estabelecido em lei. 

Atenciosamente, 

~ 

Itonu- Aparecido Tavares 
Chefe do Poder Executivo Municipal 

Rua Pinto Silva s/n° - Centro Administrativo - Cx. Postal: 3091 - Jacundá - Pará. 
Fones: 94-3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 

~ 



secretario de, 

c'D soue 
de Jocundo 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ 11.528.843/0001-81 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ofício nº 1776/2022/GAB/SMSJ Jacundá-PA, 08 de DEZEMBRO de 2022. 

À lima Sra. 
Daiane Rodrigues Santana 
Chefe de Gabinete do Executivo - PMJ 
Nesta, 

C/ Cópia para: Comissão Permanente de Licitação 
Secretaria M. Finanças - PMJ 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

Sra. Chefe, 

PREFEJTl1RA MUNICIPAL 
DEJACUNDAA 

i j. l z .I~~ 
. ~~ . 

N oq~s~ 

Solicitamos que providencie a Abertura de Processo Licitatório referente a 

contratação de empresa que realize o fornecimento de EQUIPAMENTOS/MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS, a aquisição do objeto necessário para- manutenção dos serviços do 

Programa de SAÚDE BUCAL da Atenção Básica, que atende os usuários do SUS do município 

de Jacundá, tal processo previsto para o consumo ano de 2023, dotação orçamentária 

bloco PAB-Saude BUCAL, valor total objeto R$ 263.320,70 (duzentos e sessenta e três mil, 

trezentos e vinte reais e setenta centavos). 

A motivação, surge em garantir atendimento aos pacientes e famílias com 

cobertura do Programa Saúde Bucal e, sobretudo, com a finalidade de equipar as Unidades 

de Saúde, garantindo disponibilidade de tratamento preventivo, minorando índices de 

exodontia precoce, promovendo ações de recuperação a saúde bucal da população carente 

desses insumos e serviços. 

A indispensabilidade da aquisição é notória, pois uma descontinuidade dos serviços 

ocasionarão danos/riscos a saude dos usuários do sistema. Naturalmente, o objeto de uso 

indispensável nos consultórios odontológicos e insubstituíveis, motivo que a Secretaria 

Municipal de Saúde solicita a contratação. 

Segue em anexo, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referencia, 

onde determinam as quantidades e especificações do objeto em planilha detalhada. 

Antecipadamente, agrecedemos habitual colaboração da equipe na execução deste. 

Atenciosamente, 

IRA r • -....  _ J'T. AS 
Secretária M. Saúde 

Portaria nº 004/2021-GP 
Jacundá-PA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

~ 

1.1. O objetivo deste Termo de Referência é: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, conforme especificações abaixo, de acordo com as características mínimas 
descritas neste Termo de Referência. 

PLANILHA DETALHADA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

01 

ABRIDOR DE BOCA ADULTO: 

Abridor de boca pequeno (adulto) dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado 
em silicone atóxico, que forneça acomodação oclusal. Tamanho adequado para adultos. Formato 
trapezoidal, com ranhuras laterais. Embalagem com 02 unidades 

UND 10 

02 

ABRIDOR DE BOCA INFANTIL: 

Abridor de boca pequeno (infantil) dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado 
em silicone atóxico, que forneça acomodação oclusal. Tamanho adequado para crianças. Formato 
trapezoidal, com ranhuras laterais. Embalagem com 02 unidades 

UND 10 

03 

AFASTADOR LABIAL COM HASTE METÁLICA: 

Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis, com tratamento de superfície para deixá-los 
livre de arestas, tornando-os mais confortáveis. Aletas para afastamento das bochechas, 
curvatura para encaixe dos lábios, Haste metálica. Medidas: Tamanho P - Comprimento nominal 
de 191mm. 

UND 20 

04 

AFASTADOR LABIAL COM HASTE METÁLICA: 

Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis, com tratamento de superfície para deixá-los 
livre de arestas, tornando-os mais confortáveis.Aletas para afastamento das bochechas, 
curvatura para encaixe dos lábios, Haste metálica. Medidas:Tamanho G - Comprimento 
nominal de 211mm. 

UND 20 

05 
AFASTADOR MINESSOTA: 

Afastador de Minessota tamanho 14cm; confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, 
autoclavável 

UND 20

06 

ALAVANCA APICAL Nº 301: 

Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apexo, características adicionais: reta com 
sulco, referência: 301, esterilidade: autoclavável. 

UND 20 

07 

ALAVANCA APICAL Nº 302: 

Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: curva com sulco características adicionais: 
esquerda, esterilidade: autoclavável 

UND 20

08 
ALAVANCA APICAL Nº 303: 

Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical curva com sulco, características 
adicionais: direita, referência: nº 303, esterilidade: autoclavável 

UND 20

09 
ALAVANCA DE HEIMDERBRINK 1: 

Instrumento cirúrgico não articulado, com ponta ativa delicada. Produzido em aço inoxidável, 
autoclavável. 

UND 20 

10 

ALAVANCA SELDIN 11: 

Instrumento cirúrgico não articulado. Produzido em aço inoxidável. Cabo grosso, possui lâminas em 
formato de bandeira e afiadas, utilizado para extração de dentes 

UND 20 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 

e-mail: cpl¡acunda@gmail.com 
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11 ALAVANCA SELDIN 1R: 

Instrumento cirúrgico não articulado. Produzido em aço inoxidável. Cabo grosso, possui lâminas em 
formato de bandeira e afiadas, utilizado para extraçao de dentes. 

UND 20 

12 ALAVANCA SELDIN 2: 

Instrumento cirúrgico não articulado. Reta sem sulco. Produzido em aço inoxidável. Cabo grosso, 
possui lâminas em formato de bandeira e afiadas, utilizado para extraçao de dentes. 

UND 20 

13 ALVEOLOTOMO LUER: 

Alveolotomo (pinça goiva) Luer confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável. 
UND 05 

14 AMALGAMADOR: 

Para amálgamas em cápsulas pré-dosadas, com movimentos elípticos, sistema de amortecedores 
para evitar o deslocamento do aparelho, baixo nível de ruído, acionamento por painel digital, 
dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento em caso de abertura acidental da tampa, 
temporizador digital. 

UND 05 

15 APLICADOR DYCAL: 

Aplicador Dycal produzido em aço inoxidável, tamanho: 16 cm 
UND 10 

16 AUTO-CLAVE ODONTOLÓGICA 

Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V ,permitindo que varie entre 
95V e 254V Único programa de esterilização; Temperatura e pressão mostrados por LEDs; 
Desaeração e Despressurização feita de forma automática Capacidade de 70 litros; Teclado de 
controle em azul; Tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza; Com no mínimo 03 
bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Ter no mínimo 21 sistemas de 
segurança, entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e 
Sistema Eletrônico de controle de potência; Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. 02 
anos de garantia 

UND 05 

17 BANDEJA ODONTOLÓGICA 

Bandeja odontológica, material bandeja aço inoxidável, comprimento bandeja 22 cmxlargura 
bandeja 12 cm, altura bandeja 1,5 cm 

UND 20 

18 BANDEJA ODONTOLÓGICA 

Bandeja odontológica, material bandeja aço inoxidável, comprimento bandeja 22 cm x largura 
bandeja 0,9 cm, altura bandeja 1,5 cm 

UND 20 

19 BOMBA A VÁCUO: 

Sistema automático de descarga dos resíduos direto ao esgoto. Pré-lavagem automática do filtro 
coletor. Bomba de vácuo até 2hp/cv potência/vacuo-0,5 hp/450 mmhg; sugador de alta potência: 
sistema de sucção de alta potência composta de flange, rotor e tampa fabricados em bronze 
altamente resistente à corrosão, registro esférico de pvc para regulagem da sucção, selo mecânico 
de vedação, cobertura acústica em aço fosfatizado e pintura altamente resistente à corrosão, 
potência de sucção de 450mm hg, motor elétrico com protetor térmico e eixo centra de aço inox, 
sucção, saídas para esgoto de água e ar separadas, sistema elétrico com chave contatora (sem placa 
eletrônica). Bivolt. Garantia mínima 12 meses 

UND 05 

20 BROQUEIRO ODONTOLÓGICO MÍNIMO 24 FUROS 

Confeccionado em aluminio para acondicionamento de brocas/pontas de alta e baixa rotacao 
autoclavavel 

UND 10 

21 CABO PARA ESPELHO BUCAL 

Cabo para espelho bucal, material aço inoxidavel, tamanho nº 5, autoclavável 
UND 50 

22 CABO PARA LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 03 

Confeccionado em aco inox nao articulado e nao cortante compativel com laminas 
UND 20 
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CADEIRA ODONTOLÓGICA 

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) CONJUNTO, odontologia, composto de 
cadeira, equipo, refletor, unidade de agua, sugador e mocho. Com as seguintes caracteristicas: 
CADEIRA ODONTOLOGICA - linhas arredondadas e encosto curvo, programacao eletronica; volta 
automatica a posicao zero; subida e descida de assento e encosto; acionamento moto-redutor; 
estofamento sem costura; encosto de cabeca anatomico com regulagem de altura; encosto de torax 
com apoio lombar; dois bracos fixos; estrutura em aco ou ferro macico, com tratamento 
anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto; pedal de comando incorporado com 
acionamento dos movimentos e acendimento do refletor com regulagem de intensidade; articulacao 
central; base com antiaderente que dispensa fixacao ao piso; EQUIPO com seringa tríplice; terminal 
com spray para alta rotacao; terminal para micromotor; pedestal montado sobre quatro rodizios ou 
bracos com movimentacao horizontal e vertical; tampo em aco inoxidavel removivel; suporte das 
pontas com acionamento pneumatico individual; pedal com acionamento progressivo das pontas; 
caixa de ligacao compacta e cantos arredeondados; reservatorio de agua translucido e resistente 
acoplado ao equipo; REFLETOR/FOCO com cabecote em material resistente; giro de 360 graus; 
puxadores bilaterais; protetor de espelho frontal e traseiro em material resistente e transparente; 
acionamento pelo pedal da cadeira com duas intensidades; vidro optico regular dimensoes de 150 x 
110mm; UNIDADE DE AGUA com cuba profunda removivel em porcelana; condutores de agua 
removiveis e autoclavaveis em aco inoxidavel; SUGADOR DE SALIVA, terminal para succao a ar 
(Sistema Venturi) com acionamento automatico; mangueira lisa; filtro de detritos incorporado e 
engate rapido; ralo para retencao de solidos; alongamento para um segundo suctor; CANETA DE 
ALTA ROTACAO com Spray triplo, rolamento de ceramica. Acoplamento borden. Sistema de troca 
broca: press-button (PB). Baixo nivel de ruido e vibracao. Rotacao 400.000 rpm.; Autoclavavel ate 
135V C: MICROMOTOR, com rotação que varia de 5.000 RPM a 20.000 RPM; Permite acoplar 
facilmente a peça reta ou o contra-angulo; autoclavaveis ata 135°C, baixo nível de ruido. MOCHO 
Uma unidade por cadeira, giratorio, sem braco, com assento e encosto articulavel, design anatomico 
de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar (no encosto) e das tuberosidades 
isquiaticas (no assento). Medidas mínimas do encosto (400 x 350mm) e assento de (450 x 450mm). 
Assento e encosto revestidos em espuma espessa, revestida em PVC, sem costura, com cor (a ser 
definida junto ao fabricante), com resistencia a acao da luz, fricao e rasgos. Esse revestimento devera 
permitir a lavagem/limpeza sem perder suas caracteristicas originais. O assento e encosto devem 
possuir regulagens de altura e inclinacao, independentes, do tipo free-floting (livre flutuacao). 
Regulagem pneumatica (a gas) de altura do assento. O mecanismo de regulagem do assento devera 
ser feito com alavancas e a regulagem do encosto devera ser feita com alavanca, permitindo que os 
ajustes de regulagem possam ser feitos na posicao sentada. Base giratoria com 05 (cinco) patas, com 
rodizios duplos de nylon e estrutura em aco tubular pintado em epoxi preto fosco ou grafite, com 
capa protetora. ALIMENTACAO ELETRICA, conforme unidade a ser contemplada; - Registro no 
Ministerio da Saude. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a 
contar da data de aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de 
operacao e servico em Portugues do Brasil. 

UND 03 

24 
CAIXA METALICA INOX 

Caixa metálica com dimensões: 18 x 08 x 0,5 cm; confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, 
autoclavável 

UND 10 

25 
CAIXA METALICA INOX 

Caixa metálica com dimensões: 24 x 14 x 0,6 cm; confeccionado em aço inoxidável de alta 
qualidade, autoclavável 

UND 10

26 
CAIXA METALICA INOX 

Caixa metálica com dimensões: 33 x 16 x 0,8 cm; confeccionado em aço inoxidável de alta 
qualidade, autoclavável 

UND 10

27 

CAIXA METÁLICA PARA ESTERILIZAR BROCAS 

Caixa para esterilizar brocas com 21 furos, em alumínio, autoclavável. 
UND 10

28

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTOM 

Minimo 400.000RPM, corpo em latão, rolamentos cerâmico, nivel de ruidos 69db, refrigeraçao triplo 
spray de àgua, autoclavável ate 135ºC, conexão de 02 furos bordem, turbina microbalanceada, que 
conste em catalogo da industria. 

UND 10 
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COLGADURA 

Colgadura individual para revelação de filme periapical, em aço inox AIS1420, tamanho aproximado 

8cm, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação ser resistente aos métodos 

normalmente usados de desinfecção e esterilização. Apresentação: embalagem individual trazendo 

os dados de identificação, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. 

UND 20 

30 

COMPRESSOR DE AR, ODONTOLÓGICO 

Compressor para uso odontológico, isento de óleo: montado sobre reservatório com conjunto de 

motor e compressor; 
Capacidade mínima de produção de ar comprimido: 1001/minuto; Faixa mínima de pressão de 

trabalho: 5,0 A 8,0 Bar; Reservatório contruído em aço com capacidade aproximada de 100 Litros, 
Com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática externa e interna e purgador (DRENO) de fácil 

acesso para retirada de líquidos condensados; Oconjunto deverá possuir: 

A) Registro ou válvula reguladora com manômetro para ajuste da pressão de trabalho (para liberar o 
ar na pressão correta da cadeira odontológica) 
B) Manômetro para controle da pressão interna do reservatório, 
C) Válvula de segurança para alívio de sobre pressão 02 unidades, 
D) Válvula de retenção (para retenção do ar comprimido no reservatório) 
E) Pressostato, 
F) Protetor térmico do motor (Para desligar automaticamente no caso de aquecimento excessivo), 

G) Filtro de ar equipado com motor monofásico, Alimentação elétrica 110/220 VAC - 60HZ com 
pot^encia total máxima: 3 (IRES) HP; Conjunto de nivel de ruído máximo medido a um metro de 
distãncia: 85 DB(A). Plaquetas de identificação contendo os dados técnicos do reservatório, motor e 
compressor. 
ACESSÓRIOS: 
01 (uma) chave de partida para controle e proteção do motor, equipada com tecla liga/desliga, 
dispositivos de comando e proteção ( contator/Relé/Fusível). Todos os tubos, serpentinas, cabos, 
conectores, adaptadores, presilhas e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento 
solicitado do equipamento. 
NORMALIZAÇÃO: 
Declaração de conformidade com a norma ASME e NR-13 para a fabricação do reservatório. Deverá 
ser apresentado o teste hidrostático do reservatório. 

UND 05 

31 

CONTRA ÂNGULO 

Corpo; fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135C. Fácil 
Acoplamento Sistema INTRA Spray Externo Simples Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à 
peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta 
utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação Máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1 Peso 
líquido inferior a 50,0 gramas Baixo Ruído de Trabalho Brocas fixadas por meio da lâmina trava na 
cabeça do contra ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas 
Standard, haste tipo 1. Formato Ergonômico possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com 
ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Eixos montados com 6 
rolamentos. Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação. 

UND 10 

32 CUBA FORMATO RIM 
Uso médico, material aço inoxidável, formato tipo rim, comp. 26, largura 12, capacidade 700. UND 20 

33 

CURETA GRACEY 13-14 

Cureta Mine Gracey 13-14. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 
0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm 
de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser 
da referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no MS, lote, RT, tipo de material, referência do produto e validade 

UND 30

34 

CURETA 11-12 

Cureta Mine Gracey 11-12. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 
0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm 
de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser 
da referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no MS, lote, RT, tipo de material, referência do produto e validade 

UND 30 
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CURETA 1-2 

Cureta Mine Gracey 1-2. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 

0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm 

de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser 

da referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

UND 30 

36 CURETA 3-4 

Cureta Mine Gracey 3-4. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 
0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm 

de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser 
da referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 

fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

UND 30 

37 

CURETA 5-6 

Cureta Gracey 5-6. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 0,6% de 
Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm de 
espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da 
referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade. 

UND 30

38 

CURETA 7-8 

Cureta Mine Gracey 7-8. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 
0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm 
de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser 
da referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

UND 30 

39 

CURETA 9-10 

Cureta Mine Gracey 9-10. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 
0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm 
de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser 
da referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

UND 30 

40 CURETA DE LUCAS 85 

Oitavado, em aço inox, autoclavável, nº: 85, Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

UND 20 

41 CURETA DE LUCAS 87 

Oitavado, em aço inox, autoclavável, nº: 87, Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

UND 20 

42 

CURETA McCall Nº 13-14 
Cureta McCall. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 0,6% de 
Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm de 
espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da 
referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade. 

UND 30 
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43 CURETA McCall Nº 17-18 

Cureta McCall. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de Cromo e 0,6% de 
Carbono, lâmina de corte com afiação permanente; Cabo Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm de 
espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da 
referência, logomarca e lote de fabricação; Embalagem: original, hermética, constando nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade. 

UND 30 

44 

CURETA PERIODONTAL PONTA MORSE 0-00: 

Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. Apresenta uma lâmina 
curta ou reta que tem uma secção transversal triangular e dois bordos cortantes. Atua em 902 com 
a superfície dental. As foices são utilizadas no debridamento supra gengival. Atua nas faces 
anteriores dos dentes anteriores, ou seja, de mesial de canino a mesial de canino, tanto superiores 
quanto inferiores, preferencialmente pela face vestibular, podendo atuar também pela lingual ou 
palatina. A angulação da haste serve para livrar da interferência da borda incisa) dos dentes 
anteriores. 

UND 20 

45 
DESCOLADOR FREER DUPLO 

Tipo Goldaman/Fox nº 14, Freer duplo . Aço inox autoclavável 
UND 30 

46 
DESCOLADOR MOLT DUPLO: 

Descolador Molt duplo 18cm confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade,
UND 

autoclavável 
30

47 
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 14: 

Escavador nº 14 ,formato duplo Aço inox autoclavável 
UND 30

48 
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 18: 

Escavador nº 18, formato duplo, Aço inox autoclavável 
UND 30

49 
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 20: 

Escavador nº 20, formato duplo, Aço inox autoclavável 
UND 30

50 

ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO 

Espátula 24, material aço inoxidável AISI 304, ponta ativa flexível, gravação a laser da referência, 
logomarca e lote de fabricação; embalagem hermética original constando, dentre outros, nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade. 

UND 30 

51 
ESPATULA ODONTOLOGICA EM TITANIO 

MATERIAL: Aço inoxidável com pontas em titânio, modelo nº 01, duplo cabo com silicone. 
Autoclavavél 

UND 30

52 

ESPÁTULA WHITE N'1 ESPATULA DE RESINA Nº 1: 

Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável. 

UND 20 

53 

ESPELHO BUCAL PLANO 

Espelho bucal plano, tamanho nº 5, 22 mm de diâmetro, material aço inoxidável, face refletiva na 
superfície externa (imagem em primeiro plano), coberto com Ródio, encaixe universal, comprimento 
cabo padrão, autoclavável, apresentação embalagem individual. 

UND 60 

54 
EXTRATOR DE TÁRTARO 
Extrator. Aço inox autoclavável 

UND 500 

55 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 01: 

Forceps nº 01 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização. 

UND 10 
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56 

FORCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 150: 

Forceps nº 150; instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 30 

57 

FORCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 151: 

Forceps nº 150; instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 30 

58 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 16: 

Forceps nº 16 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 30 

59 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 17: 

Forceps nº 17 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 30 

60 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 18R: 

Forceps nº 18R instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 30 

61 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 65 

Forceps nº 65 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 10 

62 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº 69: 

Forceps nº 69 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 30 

63 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO Nº18L: 

Forceps nº 18L instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 30 

64 
FORCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 1: 
Forceps infantil (incisivos) nº 1 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de 
desinfecção e esterilização 

UND 30 

65 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 150: 

Forceps nº 150 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 20 

66 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 151: 

Forceps nº 151 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 20 

67 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 16: 

Forceps nº 16 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 20 
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68 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 18D: 

Forceps nº 180 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 20 

69 
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 18R: 

Forceps nº 18R instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 20 

70 
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 44: 

Forceps nº 44 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 20 

71 

FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL Nº 65: 

Forceps nº 65 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos frente a 
tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos de desinfecção e 
esterilização 

UND 20 

72 

FOTOPOLIMERIZADOR 

Aparelho fotopolimerizador sem fio; controle de operação com botões na própria caneta; 
acionamento do aparelho (tipo gatilho); ajuste do tempo de ativação; seleção do modo de aplicação; 
03 modos programáveis de aplicação sendo: continuo, rampa, pulsado; tempo de operação 
programável com sinal sonoro de 05 em 05 segundos; led de alta potência 1200 mW/Cm2 +- 200 
mW/Cm2 ; condutor de luz de fibra óptica 100% coerente; autoclavável a 134°c; base de descanso 
com carregador de carga da bateria; sistema stand-by, desliga após 03 minutos sem utilização; 
bateria inteligente recarregável 

UND 10 

73 

KIT MACRO MODELO EDUCATIVO ODONTOLOGICO: 

Kit de macro modelo educativo odontológico - composto de 03 macro modelos: 01 macro modelo 
escovação gigante com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que 
permite posicionar na oclusão tipo i, oclusão tipo ii, oclusão tipo iii, e mordida cruzada. Ideal para 
treinamento de escovação dental. Confeccionado em resina. 02- macro modelo doença periodontal 
com 03 modelos demonstrando gengivite, periodontite e periodontose, medindo aproximadamente 
08x 11 x 08 cm, modelos individuais, articulados. Confeccionados em resina. 03- macro modelo cárie 
dentária com 4 molares demonstrando dente hígido, cárie de esmalte, cárie de dentina e exposição 
pulpar medindo aproximadamente 20 x 09 x 08 cm, em base de sustentação que aloje os quatro 
modelos; macro escova medindo 35 cm, macro espelho 

UND 10 

74 LIMA PARA OSSO, Nº 11 

Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem Individual. 
UND 10 

75 

MICRO MOTOR 

Para uso em odontologia, Micromotor 1810. Encaixe Borden. Spray interno. Rotação 5.000 a 
20.000 rpm. Sentido de rotação ajustável. Sistema Universal INTRAmatic. Esterilizável em autoclave 
a 135°C. Garantia mínima de 01 ano. 

UND 10 

76 

MOCHO 

Mocho odontológico com sistema de elevação do assento por ação de uma mola e o de descida 
pressionado pelo peso do usuário; ambos os movimentos são acionados através de uma alavanca de 
regulagem sub lateral direita; capa do encosto estofada na mesma cor do assento; encosto oscilante 
com movimentos reguláveis de afastamento e aproximação, através de um manipulo localizado sob 
a base do assento; cinco rodízios duplos com acabamento cinza fixados nas extremidades do pedestal 
de sustentação em fabricado em chapa de aço e revestido em polipropileno cinza, bem como as 
capas telescópicas do pistão; assento e encosto, estofados anatomicamente, com espuma de alta 
resiliência moldada e revestida com perfil de PVC expandido flexível com forro extra em malha PA e 

UND 05 
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debrum de borracha na cor cinza; estofamento bem consistente, altura máxima de 540 mm e mínima 
de 400 mm e largura do assento de 415 mm; formato anatômico com borda anterior arredondada 
em forma de cascata evita compressão de artérias, veias e nervos; assento e encosto giratórios. 

77 MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLUOR 

Kit com 3 tamanhos de moldeiras (média, grande e pequena), moldeiras confeccionadas em 
poliestireno com revestimento interno de espuma (poliuretano). Permite aplicação na arcada 
superior e inferior ao mesmo tempo. Material flexível que permite boa adaptação a arcada dental 
Embalagem: 50 moldeiras descartáveis duplas para Flúor (tamanhos sortidos) 

KIT 500 

78 
PEDRA DE ARKANSAS 

Pedra de afiar fina; composição: óxido de alumínio e corante mineral; dimensões: 10cmx2cm; 
UND 10 

79 

PINÇA ADSON COM DENTE 

Pinça Adson ABC com dentes 1,2 12cm, material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420; gravação a laser 
da referência, logomarca e lote de fabricação; embalagem hermética original constando, dentre 
outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da saúde, lote, responsável técnico, tipo de 
material, referência do produto e validade. 

UND 20 

80 

PINÇA CLINICIA ODONTOLÓGICA 

Pinça clinica 123cm, material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420; gravação a laser da referência, 
logomarca e lote de fabricação; embalagem hermética original constando, dentre outros, nome do 
fabricante, cnpj, inscrição no ministério da saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

UND 20 

81

PINÇA HEMOSTÁTICA HALSTEAD 

Pinças Halstead (mosquito) retas 12cm material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420; gravação a laser 
da referência, logomarca e lote de fabricação; embalagem hermética original constando, dentre 
outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da saúde, lote, responsável técnico, tipo de 
material, referência do produto e validade. 

UND 20 

82 
PLACA DE VIDRO 

Placa de vidro nº 05, comprimento aproximado 18cm, retangular, espessura 5mm, transparente, 
aplicaçao uso odontologico 

UND 10 

83 
PORTA AGULHA MAIO-REGAR 14CM 

Confeccionado aco inox de alta qualidade com serrilha autoclavavel 
UND 10

84 
PORTA DETRITOS 8,0 X 8,0(Servidor): 

Organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão, características 
adicionais: para detritos, sem mola 

UND 10 

85 
POTE DAPPEN 

Pote Odontológico de vidro tipo DAPPEN 
UND 10

86 
SERINGA CARPULE 

Com refluxo, retrocarga do tubete anestésico, material: aço inoxidável AISI 420, autoclavável. 
UND 30

87 SINDESMOTOMO DUPLO Nº 1: 

Sindesmotomo nº 1, fabricado em aço inox de alta resistência a autoclavagem 
UND 30 

88 SUGADOR CIRÚGICO 

METÁLICO em aço inox de alta resistência a autoclavagem 
UND 10 

89 TESOURA CIRURGICAS CURVA 

Tesoura reta, tipo Iris, comprimento 15cm, material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420; gravação a 
laser da referência, logomarca e lote de fabricação; embalagem hermética original constando, dentre 

UND 20 
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outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da saúde, lote, responsável técnico, tipo de 
material, referência do produto e validade. 

90 TESOURA CIRURGICAS RETA 

Tesoura reta, tipo Iris, comprimento 15cm, material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420; gravação a 
laser da referência, logomarca e lote de fabricação; embalagem hermética original constando, dentre 
outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da saúde, lote, responsável técnico, tipo de 
material, referência do produto e validade. 

UND 20 

91 TESOURA IRIS RETA 

Tesoura reta, tipo Iris, comprimento 11,5cm, material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420; gravação a 
laser da referência, logomarca e lote de fabricação; embalagem hermética original constando, dentre 
outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da saúde, lote, responsável técnico, tipo de 
material, referência do produto e validade. 

UND 30 

92 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO 

Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para preparo e limpeza biomecânica do canal 
radicular, profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não 
mineralizado; painel de comando digital com led indicativo de funcionamento, comandos através de 
seletores digitais e reguladores; tecla seletora de funções programáveis para Peno, Endo e Scalling; 
regulador da variação ultrassônica, em dez estágios permite mais ou menos potência; regulador do 
fluxo de água da bomba peristáltica com ajuste fino possibilitando também o trabalho a seco na 
condensação de amálgama cimentação de onlays/inlays e tecla reguladora fina do fluxo de ar do jato 
de bicarbonato; bomba peristáltica com micromotor elétrico; tanque de reservatório do líquido 
irrigante com capacidade de 1L acoplado e removível, confeccionado em policarbonato 
transparente, com led; peça de mão do ultrassom com transdutor piezoelétrico com quatro pastilhas 
de cerâmicas, gerando vibrações ultrassônicas de 30 kHz; duas capas protetoras do transdutor e 
esterilizáveis em autoclave até 135 ºC; acompanha três pontas com rosca externa para remoção do 
cálculo e duas chaves para fixação dos insertos, com prolongador de proteção; peça de mão do jato 
de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave; ponteira com difusor concêntrico que efetua 
a mistura de ar, água e bicarbonato, a uma pequena distancia da ponta, evitando entupimento da 
mesma; reservatório de bicarbonato de sódio confeccionado em policarbonato; pedal único de 
acionamento para o ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; potência 60VA; tensão de alimentação 
127/220V - 60Hz. Deverá vir acompanhado de pontas. Pontas extras (a serem escolhido o modelo) , 
total de 40 pontas 

UND 04 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando a seção IV da Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que 

trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 

ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe sobre o Plano de Fornecimento 

de Equipamentos Odontológicos para as Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família (ESFSB); 

Considerando as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal — Brasil Sorridente; Considerando a 

necessidade de incentivar a reorganização da atenção à Saúde Bucal na atenção básica, por meio das 

Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família; Considerando a necessidade de ampliação do 

acesso da população brasileira às ações de promoção, prevenção e recuperação da Saúde Bucal; 

Considerando a necessidade de melhorar os índices epidemiológicos em Saúde Bucal da população 

brasileira, bem como a necessidade de ampliação da resolubilidade das ações básicas de Saúde Bucal, 

Buscando a integralidade da assistência; e Considerando o atendimento a portaria n° 4.061 de 18 de 

dezembro de 2018, define os recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos 
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odontológicos para os municípios que implantaram Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família; Justifica-se o atendimento deste processo licitatório a fim de suprir as necessidades das 

unidades que compõem a rede municipal de saúde do Município para aquisição de equipamentos 

odontológicos com o objetivo de garantir o atendimento das consultas odontológicos. Tal aquisição 

torna-se essencial, do ponto de vista desta administração, para a aquisição de todos estes itens para uso 

na Saúde Bucal nas unidades Municipais de Saúde. Considerando a necessidade de assegurar o 

adequado atendimento odontológico, aos usuários dos serviços de saúde publica do Município de 

Jacundá e respeitar o princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS). Os equipamentos 

odontológicos adquiridos atenderão as demandas da Secretaria Municipal de Saúde 

2.2. Neste caso vale ressaltar que o Fundo Municipal de Saúde, necessita adquirir os 

materiais/equipamentos acima descritos para realizar um atendimento de qualidade aos usuários, que 

necessitam de atendimento no Programa de Saúde Bucal de acordo com os princípios do SUS. Visando 

o bem estar e a solução do problema para o qual o usuário necessita de atendimento. A expectativa de 

acesso rápido, prestando assistência com qualidade, priorizando a prevenção e consequentemente a 

vida. 

3.1. 0 prazo de entrega dos materiais/equipamentos é de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento 

da ordem de compras emitida pela Secretaria de Saúde; 

3.2. A entrega dos materiais/equipamentos licitados deverá ser realizada de acordo previsão da data e 

termo de referência elaborado pela Secretaria de Saúde. 

3.3. Os materiais/equipamentos poderão ser rejeitados, quando estiverem em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

3.4. Os materiais/equipamentos serão recebido no prazo de 30 (trinta) dias, úteis contados do 

recebimento da ordem de compra, após a verificação de todos os itens e acessórios aqui pactuado, e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

3.5. 0 recebimento definitivo dso materiais/equipamentos não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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4. PAGAMENTO 

4.1. Após os materiais/equipamentos serem recebidos, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal 

ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento destes, para que o mesmo possa atestá-la e 

encaminhá-la para o setor competente; 

4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de 

Pagamento; 

4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada; 

4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser 

contado integralmente a partir de sua reapresentação; 

4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e 

municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT). 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

veículo e, ainda: 

5.1.2. Manter, durante o contrato todas, as exigências de habilitação ou condições determinadas no 

procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades 

ora previstas; 

5.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.5. Efetuar a entrega dos materiais/equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

5.1.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e 

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá; 
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5.1.8. Responsabilizarem-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, 

inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria de Saúde, 

comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

5.1.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por 

ela cometidas durante o fornecimento; 

5.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá; 

5.2.1. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização 

que se façam necessários à execução do fornecimento; 

5.2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações contratuais firmada com a Secretaria 

de Saúde do Município de Jacundá, sem prévia e expressa anuência; 

5.2.3. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município; 

5.2.4. Entregar o veículo no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados após o recebimento da ordem 

de fornecimento expedida pela Secretaria de Saúde; 

5.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, contados da comunicação formal desta Administração, o(s) materiais cujos padrões de qualidade, 

segurança e finalidade não se prestem ao seu fim específico; 

5.2.6. Substituir, às suas expensas, no total, o(s) materias/equìpamentos, cujos não atendam as 

caraterísticas e qualidade aqui pactuada, tais como finalidade, eficácia procedência e eficiência, 

apresentem qualquer nível de desatendimento ao fim a que se presta, ou suspeita em relação a sua 

procedência, ou ainda, aquele em que se verificarem vícios, defeitos de fabricação, violação, transporte 

inadequado, incorreções ou falhas resultantes de montagem e fabricação. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o material/equipamento no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas 
de segurança 
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6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais/equipamento recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

material/equipamento fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

6.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do veículo, no prazo 

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de 

Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

7. CONTROLE E ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 

7. O Município acompanhará e fiscalizará a conformidade na entrega dos materiais/equipamentos e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de 

um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do 

art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

7.1- O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle e entrega dos materiais/equipamentos deste contrato. 

7.2 - A fiscalização contratual deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos 

de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem 

prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do veículo e 

do local. 

7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade. 

7.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
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conforme o disposto nos §§ 

7.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.6. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 

7.6.1. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a prestação 

eficiente dos serviços contratados. 

7.6.2. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e requerer as 

correções respectivas. 

7.6.3. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais. 

7.6.4. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual. 

Jacundá/PA, , de de 2022. 

Portaria nº 004/2021-GP 

Secretaria de Saúde 

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá 
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Estado do Pará Pag.: 1 

Governo Municipal de Jacundá 
Fundo Municipal de Saúde 

ÓRGÃO: 09 Fundo Municipal de Saúde - Fms 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO / ATIVIDADE: 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS., para qual 
solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição Quant Unidade VI. Estimado 

134100 ABRIDOR DE BOCA ADULTO 10,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Abridor de boca pequeno (adulto) dispositivo para manutenção de abertura bucal, 

confeccionado em silicone atóxico, que forneça acomodação oclusal. Tamanho 
adequado para adultos. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais. Embalagem com 
02 unidades. 

134102 ABRIDOR DE BOCA INFANTIL 10,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Abridor de boca pequeno (infantil) dispositivo para manutenção de abertura bucal, 

confeccionado em silicone atóxico, que forneça acomodação oclusal. Tamanho 
adequado para crianças. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais. Embalagem com 
02 unidades 

134104 AFASTADOR LABIAL COM HASTE METÁLICA P 20,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis, com tratamento de superfície para 

deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis. Aletas para afastamento das 
bochechas, curvatura para encaixe dos lábios, Haste metálica. Medidas: Tamanho P -
Comprimento nominal de 191 mm. 

r  134105 AFASTADOR LABIAL COM HASTE METÁLICA G 20,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Resistentes às autoclaves e totalmente flexíveis, com tratamento de superfície para 

deixá-los livre de arestas, tornando-os mais confortáveis.Aletas para afastamento das 
bochechas, curvatura para encaixe dos lábios, Haste metálica. Medidas: Tamanho G -
Comprimento nominal de 211 mm. 

134106 AFASTADOR MINESSOTA 20,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Afastador de Minessota tamanho 14cm,confeccionado em aço inoxidável de alta 

qualidade, autoclavável. 

134107 ALAVANCA APICAL N° 301 20,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apexo, características 

adicionais: reta com sulco, referência: 301, esterilidade: autoclavável. 

134108 ALAVANCA APICAL N° 302 20,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: curva com sulco características 

adicionais: esquerda, esterilidade: autoclavável. 

134109 ALAVANCA APICAL N° 303 20,0000 UNIDADE 0,00 
Especificação: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical curva com sulco, 

características adicionais: direita, referência: n° 303, esterilidade: autoclavável. 
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Código Descrição Quant Unidade Estimado 

134110 ALAVANCA DE HEIMDERBRINK 1 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado, com ponta ativa delicada. Produzido em aço 
inoxidável, autoclavável. 

0,00 

134111 ALAVANCA SELDIN 1L 20,0000 UNIDADE 

Especificação: ALAVANCA SELDIN 1L: Instrumento cirúrgico não articulado. Produzido em aço 
inoxidável. Cabo grosso, possui lâminas em formato de bandeira e afiadas, utilizado 
para extração de dentes. 

0,00 

134113 ALAVANCA SELDIN 1 R 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado. Produzido em aço inoxidável. Cabo grosso, 
possui lâminas em formato de bandeira e afiadas, utilizado para extra çao de dentes. 

0,00 

134114 ALAVANCA SELDIN 2 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado. Reta sem sulco. Produzido em aço inoxidável. 
Cabo grosso, possui lâminas em formato de bandeira e afiadas, utilizado para 
extra çao de dentes. 

0,00 

134115 ALVEOLOTOMO LUER 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Alveolotomo (pinça goiva) Luer confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, 
autoclavável. 

0,00 

134116 AMALGAMADOR 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Para amálgamas em cápsulas pré-dosadas, com movimentos elípticos, sistema de 
amortecedores para evitar o deslocamento do aparelho, baixo nível de ruído, 
acionamento por painel digital, dispositivo de segurança que interrompe o 
funcionamento em caso de abertura acidental da tampa, temporizador digital. 

0,00 

134117 APLICADOR DYCAL 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Aplicador Dycal produzido em aço inoxidável, tamanho: 16 cm. 
0,00 

134118 AUTO-CLAVE ODONTOLÓGICA 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V ,permitindo 
que varie entre 95V e 254V Único programa de esterilização Temperatura e pressão 
mostrados por LEDs Desaeração e Despressurização feita de forma automática 
Capacidade de 70 litros Teclado de controle em azul Tampa e câmara toda em aço 
inox que facilita a limpeza Com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado 
Secagem com porta entreaberta Ter no mínimo 21 sistemas de segurança, entre os 
quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema 
Eletrônico de controle de potência Sistema para ajuste de altitude para diversas 
regiões. 02 anos de garantia. 

0,00 

134119 BANDEJA ODONTOLÓGICA 12 CM LARGURA 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja odontológica, material bandeja aço inoxidável, comprimento bandeja 22 
cmxlargura bandeja 12 cm, altura bandeja 1,5 cm. 

0,00 

134120 BANDEJA ODONTOLÓGICA 0,9 CM LARGURA 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Bandeja odontológica, material bandeja aço inoxidável, comprimento bandeja 22 cm x 
largura bandeja 0,9 cm, altura bandeja 1,5 cm. 

0,00 

134121 BOMBA A VÁCUO 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Sistema automático de descarga dos resíduos direto ao esgoto. Pré-lavagem 
automática do filtro coletor. Bomba de vácuo até 2hp/cv potência/vacuo-0, 5 hp/450 
mmhg sugador de alta potência: sistema de sucção de alta potência composta de 
flange, rotor e tampa fabricados em bronze altamente resistente à corrosão, registro 

0,00 
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esférico de pvc para regulagem da sucção, selo mecânico de vedação, cobertura 
acústica em aço fosfatizado e pintura altamente resistente à corrosão, potência de 
sucção de 450mm hg, motor elétrico com protetor térmico e eixo centra de aço inox, 
sucção, saídas para esgoto de água e ar separadas, sistema elétrico com chave 
contatora (sem placa eletrônica). Bivolt. Garantia mínima 12 meses. 

134122 BROQUEIRO ODONTOLÓGICO MÍNIMO 24 FUROS 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Confeccionado em alumínio para acondicionamento de brocas/pontas de alta e baixa 
rotacao autoclavavel. 

0,00 

134123 CABO PARA ESPELHO BUCAL 50,0000 UNIDADE 

Especificação: Cabo para espelho bucal, material aço inoxidavel, tamanho n° 5, autoclavável 

0,00 

134124 CABO PARA LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 03 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Confeccionado em aco inox nao articulado e nao cortante compativel com laminas. 

0,00 

134125 CADEIRA ODONTOLÓGICA 3,0000 UNIDADE 

Especificação: Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) CONJUNTO, odontologia, 
composto de cadeira, equipo, refletor, unidade de agua, sugador e mocho. Com as 
seguintes caracteristicas: CADEIRA ODONTOLOGICA - linhas arredondadas e 
encosto curvo, programacao eletronica volta automatica a posicao zero subida e 
descida de assento e encosto acionamento moto-redutor estofamento sem costura 
encosto de cabeca anatomico com regulagem de altura encosto de torax com apoio 
lombar dois bracos fixos estrutura em aco ou ferro macico, com tratamento 
anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto pedal de comando 
incorporado com acionamento dos movimentos e acendimento do refletor com 
regulagem de intensidade articulacao central base com antiaderente que dispensa 
fixacao ao piso EQUIPO com seringa triplice terminal com spray para alta rotacao 
terminal para micromotor pedestal montado sobre quatro rodizios ou bracos com 
movimentacao horizontal e vertical tampo em aco inoxidavel removível suporte das 
pontas com acionamento pneumatico individual pedal com acionamento progressivo 
das pontas caixa de ligacao compacta e cantos arredeondados reservatorio de agua 
translucido e resistente acoplado ao equipo REFLETOR/FOCO com cabecote em 
material resistente giro de 360 graus puxadores bilaterais protetor de espelho frontal e 
traseiro em material resistente e transparente acionamento pelo pedal da cadeira com 
duas intensidades vidro optico regular dimensoes de 150 x 110mm UNIDADE DE 
AGUA com cuba profunda removível em porcelana condutores de agua removiveis e 
autoclavaveis em aco inoxidavel SUGADOR DE SALIVA, terminal para succao a ar 
(Sistema Ventun) com acionamento automatico mangueira lisa filtro de detritos 
incorporado e engate rapido ralo para retencao de solidos alongamento para um 
segundo suctor CANETA DE ALTA ROTACAO com Spray triplo, rolamento de 
ceramica. Acoplamento borden. Sistema de troca broca: press-button (PB). Baixo 
nivel de ruido e vibracao. Rotacao 400.000 rpm. Autoclavavel ate 135° C.: 
MICROMOTOR, com rotação que varia de 5.000 RPM a 20.000 RPM Permite acoplar 
facilmente a peça reta ou o contra-angulo autoclavaveis ata 135°C, baixo nivel de 
ruido. MOCHO Uma unidade por cadeira, giratorio, sem braco, com assento e encosto 
articulavel, design anatomico de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e 
lombar (no encosto) e das tuberosidades isquiaticas (no assento). Medidas minimas 
do encosto (400 x 350mm) e assento de (450 x 450mm). Assento e encosto 
revestidos em espuma espessa, revestida em PVC, sem costura, com cor (a ser 
definida junto ao fabricante), com resistencia a acao da luz, fricao e rasgos. Esse 
revestimento devera permitir a lavagem/limpeza sem perder suas características 
originais. O assento e encosto devem possuir regulagens de altura e inclinacao, 
independentes, do tipo free-floting (livre flutuacao). Regulagem pneumatica (a gas) de 
altura do assento. O mecanismo de regulagem do assento devera ser feito com 
alavancas e a regulagem do encosto devera ser feita com alavanca, permitindo que 
os ajustes de regulagem possam ser feitos na posicao sentada. Base giratoria com 05 
(cinco) patas, com rodízios duplos de nylon e estrutura em aco tubular pintado em 
epoxi preto fosco ou grafite, com capa protetora. ALIMENTACAO ELETRICA, 
conforme unidade a ser contemplada - Registro no Ministerio da Saude. Devera ser 
apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de 
aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operacao 
e servico em Portugues do Brasil. 

0,00 

134126 CAIXA METALICA INOX 18X08X0,5 10,0000 UNIDADE 0,00 
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Especificação: Caixa metálica com dimensões: 18 x 08 x 0,5 cm confeccionado em aço inoxidável de 
alta qualidade, autoclavável 

134127 CAIXA METALICA INOX 24X14X0,6 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa metálica com dimensões: 24 x 14 x 0,6 cm confeccionado em aço inoxidável de 
alta qualidade, autoclavável 

0,00 

134128 CAIXA METALICA INOX 33X16X0,8 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa metálica com dimensões: 33 x 16 x 0,8 cm confeccionado em aço inoxidável de 
alta qualidade, autoclavável 

0,00 

134129 CAIXA METÁLICA PARA ESTERILIZAR BROCAS 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Caixa para esterilizar brocas com 21 furos, em alumínio, autoclavável. 
0,00 

134130 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTOM 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Minimo 400.000RPM, corpo em latão, rolamentos cerâmico, nivel de ruídos 69db, 
refrigeraçao triplo spray de àgua, autoclavável ate 135°C, conexão de 02 furos 
bordem, turbina microbalanceada, que conste em catalogo da industria. 

0,00 

134131 COLGADURA 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Colgadura individual para revelação de filme periapical, em aço inox AISl420, 
tamanho aproximado 8cm, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação 
ser resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. 
Apresentação: embalagem individual trazendo os dados de identificação, procedência, 
número de lote e registro no Ministério da Saúde. 

0,00 

134132 COMPRESSOR DE AR, ODONTOLÓGICO 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Compressor para uso odontológico, isento de óleo: montado sobre reservatório com 
conjunto de motor e compressor Capacidade mínima de produção de ar comprimido: 
1001/minuto Faixa mínima de pressão de trabalho: 5,0 A 8,0 Bar Reservatório 
contruído em aço com capacidade aproximada de 100 Litros, Com tratamento anti- 
ferrugem e pintura eletrostática externa e interna e purgador (DRENO) de fácil acesso 
para retirada de líquidos condensados Oconjunto deverá possuir.: A) Registro ou 
válvula reguladora com manômetro para ajuste da pressão de trabalho (para liberar o 
ar na pressão correta da cadeira odontológica) B) Manômetro para controle da 
pressão interna do reservatório, C) Válvula de segurança para alívio de sobre pressão 
02 unidades, D) Válvula de retenção (para retenção do ar comprimido no reservatório) 
E) Pressostato, F) Protetor térmico do motor (Para desligar automaticamente no caso 
de aquecimento excessivo), G) Filtro de ar equipado com motor monofásico, 
Alimentação elétrica 110/220 VAC - 60HZ com pot-encia total máxima: 3 (IRES) HP 
Conjunto de nível de ruído máximo medido a um metro de distãncia: 85 DB(A). 
Plaquetas de identificação contendo os dados técnicos do reservatório, motor e 
compressor. ACESSÓRIOS: 01 (uma) chave de partida para controle e proteção do 
motor, equipada com tecla liga/desliga, dispositivos de comando e proteção ( 
contator/Relé/Fusível). Todos os tubos, serpentinas, cabos, conectores, adaptadores, 
presilhas e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento solicitado do 
equipamento. NORMALIZAÇÃO: Declaração de conformidade com a norma ASME e 
NR-13 para a fabricação do reservatório. Deverá ser apresentado o teste hidrostático 
do reservatório. 

0,00 

134133 CONTRA ÂNGULO 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Corpo fabricado em Alumínio com tratamento anodizado Autoclavável a até 135C. 
Fácil Acoplamento Sistema INTRA Spray Externo Simples Utiliza-se uma mangueira 
de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do 
micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. 
Rotação Máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1 Peso líquido inferior a 50,0 gramas 
Baixo Ruído de Trabalho Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do 
contra ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas 
Standard, haste tipo 1. Formato Ergonômico possui ranhuras antiderrapantes Cabeça 

0,00 
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pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões 
internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos. Acompanha adaptador para facilitar 
a lubrificação. 

134134 CUBA FORMATO RIM 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Uso médico, material aço inoxidável, formato tipo rim, comp. 26, largura 12, 
capacidade 700. 

0,00 

134135 CURETA GRACEY 13-14 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta Mine Gracey 13-14. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 
16% de Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo 
Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço A/S/ 304 com no mínimo 
18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, logomarca e lote 
de fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no MS, lote, RT, tipo de material, referência do produto e validade. 

0,00 

134136 CURETA 11-12 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta Mine Gracey 11-12. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 
16% de Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo 
Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 
18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, logomarca e lote 
de fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no MS, lote, RT, tipo de material, referência do produto e validade 

0,00 

134137 CURETA 1-2 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta Mine Gracey 1-2. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% 
de Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo Oco, 
cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de 
Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, logomarca e lote de 
fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

0,00 

,- 134138 CURETA 3-4 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta Mine Gracey 3-4. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% 
de Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo Oco, 
cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de 
Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, logomarca e lote de 
fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

0,00 

134139 CURETA 5-6 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta Gracey 5-6. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de 
Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo Oco, 
cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de 
Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, logomarca e lote de 
fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade. 

0,00 

134140 CURETA 7-8 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta Mine Gracey 7-8. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% 
de Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo Oco, 
cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de 
Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, logomarca e lote de 
fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

0,00 
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134141 CURETA 9-10 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta Mine Gracey 9-10. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 
16% de Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo 
Oco, cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 
18% de Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, Iogomarca e lote 
de fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade 

0,00 

134142 CURETA DE LUCAS 85 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Oitavado, em aço inox, autoclavável, n°: 85, Embalagem: original, hermética, 
constando nome do fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, 
responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade 

0,00 

134143 CURETA DE LUCAS 87 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Oitavado, em aço inox, autoclavável, n°: 87, Embalagem: original, hermética, 
constando nome do fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, 
responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade 

0,00 

134144 CURETA McCall N° 13-14 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta McCall. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de 
Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo Oco, 
cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de 
Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, Iogomarca e lote de 
fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade. 

0,00 

134145 CURETA McCall N° 17-18 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Cureta McCall. Ponta Ativa: em aço inoxidável AISI 420 com no mínimo 16% de 
Cromo e 0,6% de Carbono, lâmina de corte com afiação permanente Cabo Oco, 
cilíndrico, no mínimo 08 mm de espessura, em aço AISI 304 com no mínimo 18% de 
Cromo e 0,08% de Carbono, gravação a laser da referência, Iogomarca e lote de 
fabricação Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, cnpj, 
inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, 
referência do produto e validade. 

0,00 

134146 CURETA PERIODONTAL PONTA MORSE 0-00 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Instrumento cirúrgico não articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. Apresenta 
uma lâmina curta ou reta que tem uma secção transversal triangular e dois bordos 
cortantes. Atua em 90° com a superfície dental. As foices são utilizadas no 
debridamento supra gengival. Atua nas faces anteriores dos dentes anteriores, ou 
seja, de mesial de canino a mesial de canino, tanto superiores quanto inferiores, 
preferencialmente pela face vestibular, podendo atuar também pela lingual ou 
palatina. A angulação da haste serve para livrar da interferência da borda incisal dos 
dentes anteriores. 

0,00 

134147 DESCOLADOR FREER DUPLO 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Tipo Goldaman/Fox n° 14, Freer duplo. Aço inox autoclavável. 
0,00 

134148 DESCOLADOR MOLT DUPLO 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Descolador Molt duplo 18cm confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, 
autoclavável 

0,00 

134149 ESCAVADOR DE DENTINA N° 14 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Escavador n° 14 ,formato duplo Aço inox autoclavável 
0,00 

134150 ESCAVADOR DE DENTINA N° 18 30,0000 UNIDADE 0,00 
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Especificação: Escavador n° 18, formato duplo, Aço inox autoclavável 

134151 ESCAVADOR DE DENTINA N° 20 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Escavador n° 20, formato duplo, Aço inox autoclavável 

0,00 

134152 ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Espátula 24, material aço inoxidável AIS! 304, ponta ativa flexível, gravação a laser da 
referência, logomarca e lote de fabricação embalagem hermética original constando, 
dentre outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no Ministério da Saúde, lote, 
responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade. 

0,00 

134153 ESPATULA ODONTOLOGICA EM TITANIO 30,0000 UNIDADE 

Especificação: MATERIAL: Aço inoxidável com pontas em titânio, modelo n° 01, duplo cabo com 
silicone. Autoclavavél 

0,00 

134154 ESPÁTULA WHITE N°1 ESPATULA DE RESINA N°1 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável. 
0,00 

134155 ESPELHO BUCAL PLANO 60,0000 UNIDADE 

Especificação: Espelho bucal plano, tamanho n° 5, 22 mm de diâmetro, material aço inoxidável, face 
refletiva na superfície externa (imagem em primeiro plano), coberto com Ródio, 
encaixe universal, comprimento cabo padrão, autoclavável, apresentação embalagem 
individual. 

0,00 

134156 EXTRATOR DE TÁRTARO 500,0000 UNIDADE 

Especificação: Extrator. Aço inox autoclavável. 
0,00 

134157 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 01 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 01 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 
de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134158 FORCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 150 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 150 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização 

0,00 

134159 FORCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 151 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 150 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134160 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°16 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 16 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 
de desinfecção e esterilização 

0,00 

134161 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°17 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 17 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 
de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134162 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 18R 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 18R instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização 

0,00 

134163 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°65 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 65 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 

0,00 
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de desinfecção e esterilização. 

134164 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°69 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 69 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 
de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134166 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N°18L 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 18L instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134167 FORCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N° 1 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps infantil (incisivos) n° 1 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente 
resistentes e rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. 
Suporta severos processos de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134168 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N° 150 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 150 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização 

0,00 

134169 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N° 151 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 151 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização 

0,00 

134170 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N° 16 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 16 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 
de desinfecção e esterilização 

0,00 

134171 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N° 18D 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 18D instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134172 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N° 18R 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 18R instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e 
rígidos frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos 
processos de desinfecção e esterilização. 

0,00 

134173 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N°44 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 44 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 
de desinfecção e esterilização 

0,00 

134174 FORCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N°65 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Forceps n° 65 instrumento cirúrgico em aço inoxidável. Altamente resistentes e rígidos 
frente a tensão e força desempenhados pelo profissional. Suporta severos processos 
de desinfecção e esterilização 

0,00 

060377 FOTOPOLIMERIZADOR 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Aparelho fotopolimerizador sem fio controle de operação com botões na própria 
caneta acionamento do aparelho (tipo gatilho) ajuste do tempo de ativação seleção do 
modo de aplicação 03 modos programáveis de aplicação sendo: continuo, rampa, 
pulsado tempo de operação programável com sinal sonoro de 05 em 05 segundos led 
de alta potência 1200 mW/Cm2 +- 200 mW/Cm2 condutor de luz de fibra óptica 100% 
coerente autoclavável a 134°c base de descanso com carregador de carga da bateria 
sistema stand-by, desliga após 03 minutos sem utilização bateria inteligente 

0,00 
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134175 

1 

KIT MACRO MODELO EDUCATIVO ODONTOLOGICO 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Kit de macro modelo educativo odontológico - composto de 03 macro modelos: 01 
macro modelo escovação gigante com arcada superior, arcada inferior, língua e 
articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo i, oclusão tipo ii, 
oclusão tipo li, e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escova cão dental. 
Confeccionado em resina. 02- macro modelo doença periodontal com 03 modelos 
demonstrando gengivite, periodontite e periodontose, medindo aproximadamente 08x 
11 x 08 cm, modelos individuais, articulados. Confeccionados em resina. 03- macro 
modelo cárie dentária com 4 molares demonstrando dente hígido, cárie de esmalte, 
cárie de dentina e exposição pulpar medindo aproximadamente 20 x 09 x 08 cm, em 
base de sustentação que aloje os quatro modelos macro escova medindo 35 cm, 
macro espelho 

0,00 

134176 LIMA PARA OSSO, N° 11 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem Individual. 
0,00 

134177 MICRO MOTOR 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Para uso em odontologia, Micromotor 181D. Encaixe Borden. Spray interno. Rotação 
5.000 a 20.000 rpm. Sentido de rotação ajustável. Sistema Universal INTRAmatic. 
Esterilizável em autoclave a 135°C. Garantia mínima de 01 ano. 

0,00 

074098 MOCHO. 5,0000 UNIDADE 

Especificação: Mocho odontológico com sistema de elevação do assento por ação de uma mola e o 
de descida pressionado pelo peso do usuário ambos os movimentos são acionados 
através de uma alavanca de regulagem sub lateral direita, capa do encosto estofada 
na mesma cor do assento encosto oscilante com movimentos reguláveis de 
afastamento e aproximação, através de um manipulo localizado sob a base do 
assento cinco rodízios duplos com acabamento cinza fixados nas extremidades do 
pedestal de sustentação em fabricado em chapa de aço e revestido em polipropileno 
cinza, bem como as capas telescópicas do pistão, assento e encosto, estofados 
anatomicamente, com espuma de alta resiliência moldada e revestida com perfil de 
PVC expandido flexível com forro extra em malha PA e debrum de borracha na cor 
cinza, estofamento bem consistente, altura máxima de 540 mm e mínima de 400 mm 
e largura do assento de 415 mm, formato anatômico com borda anterior arredondada 
em forma de cascata evita compressão de artérias, veias e nervos assento e encosto 
giratórios. 

0,00 

134178 MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLUOR 500,0000 KIT 

Especificação: Kit com 3 tamanhos de moldeiras (média, grande e pequena), moldeiras 
confeccionadas em poliestireno com revestimento interno de espuma (poliuretano). 
Permite aplicação na arcada superior e inferior ao mesmo tempo. Material flexível que 
permite boa adaptação a arcada dental.Embalagem: 50 moldeiras descartáveis duplas 
para Flúor (tamanhos sortidos) 

0,00 

134179 PEDRA DE ARKANSAS 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Pedra de afiar fina composição: óxido de alumínio e corante mineral dimensões: 
10cmx2cm 

0,00 

134180 PINÇA ADSON COM DENTE 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Pinça Adson ABC com dentes 1,2 12cm, material aço inoxidável AISI 304 e AIS! 420 
gravação a laser da referência, logomarca e lote de fabricação embalagem hermética 
original constando, dentre outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da 
saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade. 

0,00 

134181 PINÇA CLINICIA ODONTOLÓGICA 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Pinça clinica 123cm, material aço inoxidável AIS! 304 e AIS! 420 gravação a laser da 
referência, logomarca e lote de fabricação embalagem hermética original constando, 
dentre outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da saúde, lote, 
responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade 

0,00 
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134182 PINÇA HEMOSTÁTICA HALSTEAD 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Pinças Halstead (mosquito) retas 12cm material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420 
gravação a laser da referência, logomarca e lote de fabricação embalagem hermética 
original constando, dentre outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da 
saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade. 

0,00 

134183 PLACA DE VIDRO 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Placa de vidro n° 05, comprimento aproximado 18cm, retangular, espessura 5mm, 
transparente, aplica çao uso odontologico. 

0,00 

134184 PORTA AGULHA MAIO-REGAR 14CM 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Confeccionado aco inox de alta qualidade com serrilha autoclavavel. 
0,00 

134185 PORTA DETRITOS 8,0 X 8,0(Servidor) 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão, 
características adicionais: para detritos, sem mola. 

0,00 

134186 POTE DAPPEN 10,0000 UNIDADE 

Especificação: Pote Odontológico de vidro tipo DAPPEN 
0,00 

062555 SERINGA CARPULE 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Com refluxo, retrocarga do tubete anestésico, material: aço inoxidável A/S/ 420, 
autoclavável. 

0,00 

062055 SINDESMOTOMO DUPLO N 01 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Sindesmotomo n° 1, fabricado em aço inox de alta resistência a autoclavagem 
0,00 

134187 SUGADOR CIRÚGICO 10,0000 UNIDADE 

Especificação: METÁLICO em aço inox de alta resistência a autoclavagem 
0,00 

134188 TESOURA CIRURGICAS CURVA 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Tesoura reta, tipo Iris, comprimento 15cm, material aço inoxidável A/SI 304 e AISI 420 
gravação a laser da referência, logomarca e lote de fabricação embalagem hermética 
original constando, dentre outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da 
saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade. 

0,00 

134189 TESOURA CIRURGICAS RETA 20,0000 UNIDADE 

Especificação: Tesoura reta, tipo Iris, comprimento 15cm, material aço inoxidável AISI 304 e A/SI 420 
gravação a laser da referência, logomarca e lote de fabricação embalagem hermética 
original constando, dentre outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no ministério da 
saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, referência do produto e validade. 

0,00 

062057 TESOURA IRIS RETA 30,0000 UNIDADE 

Especificação: Tesoura reta, tipo Iris, comprimento 11, 5cm, material aço inoxidável AISI 304 e AISI 
420 gravação a laser da referência, logomarca e lote de fabricação embalagem 
hermética original constando, dentre outros, nome do fabricante, cnpj, inscrição no 
ministério da saúde, lote, responsável técnico, tipo de material, referência do produto 
e validade. 

0,00 

074095 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO 4,0000 UNIDADE 

Especificação: Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para preparo e limpeza biomecânica 
do canal radicular, profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção 
do biofilme não mineralizado painel de comando digital com led indicativo de 
funcionamento, comandos através de seletores digitais e reguladores tecla seletora de 
funções programáveis para Perio, Endo e Scalling regulador da variação ultrassônica, 
em dez estágios permite mais ou menos potência regulador do fluxo de água da 
bomba peristáltica com ajuste fino possibilitando também o trabalho a seco na 
condensação de amálgama cimentação de onlays inlays e tecla reguladora fina do 

0,00 
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fluxo de ar do jato de bicarbonato, bomba peristáltica com micromotor elétrico, tanque 
de reservatório do líquido irrigante com capacidade de 1L acoplado e removível, 
confeccionado em policarbonato transparente, com led peça de mão do ultrassom 
com transdutor piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações 
ultrassônicas de 30 kHz duas capas protetoras do transdutor e esterilizáveis em 
autoclave até 135 °C acompanha três pontas com rosca externa para remoção do 
cálculo e duas chaves para fixação dos insertos, com prolongador de proteção peça 
de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave ponteira com 
difusor concêntrico que efetua a mistura de ar, água e bicarbonato, a uma pequena 
distancia da ponta, evitando entupimento da mesma reservatório de bicarbonato de 
sódio confeccionado em policarbonato pedal único de acionamento para o ultrassom e 
jato de bicarbonato de sódio potência 60VA tensão de alimentação 127/220V? 60Hz. 
Deverá vir acompanhado de pontas. Pontas extras (a serem escolhido o modelo) , 
total de 40 pontas. 

Jacundá, 09 de Dezembro de 2022 

RESPONSÁVEL 
rpt07 


